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Einleitung 1

1.1 Vorwort

In dieser Betriebsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen fiir die Inbetriebnahme
und Bedienung des Ultraschall-Durchflussmessers SITRANS FUS SONOFLO vom Typ FUS380
und FUES380.

Die Anleitungen richten sich an Personen, die den Einbau, den elektrischen Anschluss und die
Inbetriebnahme vornehmen, sowie an Service- und Wartungstechniker.

Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise 2

2.1 Sicherheitstechnische Hinweise

A Folgende sicherheitstechnischen Hinweise und Warnungen sind vor Einbau des Systems aus
Sicherheitsgriinden durchzulesen und zu verstehen.

o Installation, Anschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Gerates/Systems dirfen nur
von qualifiziertem und befugtem Personal vorgenommen werden.

e Das mit dem Betriebsmittel arbeitende Personal muss die Anweisungen und Richtlinien in
dieser Betriebsanleitung unbedingt durchgelesen und verstanden haben, bevor das
Betriebsmittel dementsprechend in Betrieb genommen wird!

o Nurvom Besitzer des Betriebsmittels befugte und geschulte Personen sind berechtigt, das
Betriebsmittel zu betreiben.

e Beim Einbaumuss auf einen sachgeméaBen Anschluss des Messsystemsin Ubereinstimmung
mit der Anschlusszeichnung geachtet werden.

¢ In Applikationen mit hohen Betriebsdricken oder Medien, die bei Rohrbruch fiir Personen,
die Umwelt, Anlagen oder Sonstiges geféhrlich sein kdnnen, empfiehlt Siemens, vor Einbau
des Messaufnehmers geeignete Vorkehrungen zu treffen, wie z. B. eine besondere
Einbaulage, Abschirmung oder Installation einer Schutzeinrichtung oder eines Sicher-
heitsventils.

e Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen nur von befugtem Siemens Flow Instruments
Personal vorgenommen werden.

4 SFIDK.PS.022.Q3.03



2.2

Herstellerangaben zu Design und Sicherheit

A o

Der Auftraggeber ist verantwortlich fir die Werkstoffwahl des Durchflussmesserrohrs in
Bezugaufdessen Verschlei3- und Korrosionsfestigkeit. Die Auswirkung etwaiger Messstoff-
Anderungen wéhrend des Betriebs des Messgerits sollte in Betracht gezogen werden. Eine
falsche Werkstoffwahl fir das Durchflussmesserrohr kann zu einem Ausfall des Durch-
flussmessers fuhren.

Durch Erdbeben, Verkehr und Sturm verursachte Spannungen und Belastungen sowie
Feuerschaden werden bei der Konstruktion des Durchflussmessers nicht beriicksichtigt.
DerDurchflussmesser darf nicht so eingebaut werden, dass er Rohrspannungenkonzentriert.
Externe Belastungen werden bei der Konstruktion des Durchflussmessers nicht ber(icksichtigt.
Flansche und ihre Verbindungen sowie die zugehorige Druck-/Temperaturklassifizierung
(p/t) sind in EN 1092-1 beschrieben. Siehe ferritische Stahlgruppe 1E1: Tabelle 15.
Wéhrend dem Betrieb dirfen die auf dem Typenschild oder in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Druck- und/oder Temperaturwerte nicht (iberschritten werden.

Alle Installationen sollten mit einem geeigneten Sicherheitsventil und einer angemessenen
Ablasseinrichtung ausgestattet sein.

Dieses Produkt wird als druckhaltendes Ausriistungsteil im Sinne der ,,Druckgeraterichtlinie”
(DGRL) bezeichnet und ist nicht fir den Einsatz als Sicherheitsvorrichtung im Sinne der
DGRL bestimmt.

Batteriebetrieb:

Bei Batteriebetrieb wird der SITRANS FUS380 nicht durch die ,Niederspannungsrichtlinie”
(NSR) abgedeckt. Folglich stimmt eine Installation nur dann mit der NSR Uberein, wenn der
SITRANS FUS380 an ein NSR konformes Betriebsmittel angeschlossen ist.

Lithium-Batterien sind primare Stromquellen mithoher Energiedichte. Sie sind so ausgelegt,
dass die hoéchstmdglichen Sicherheitsnormen erfillt werden. Bei unsachgeméaBem
elektrischen oder mechanischen Gebrauch kénnen sie jedoch eine mdgliche Gefahr
darstellen. Im Allgemeinen ist dies mit einer Uberhitzung verbunden, wobei der erhéhte
innere Druck die Zelle zum Bruch bringen kann.

Bei der Handhabung und Verwendung von Lithium-Batterien sind daher folgende, grund-

legende SicherheitsmaBnahmen zu beachten:

- Nicht kurzschlieBen, wiederaufladen, tberladen oder Anschlusspolaritat verdrehen.

- Keinen Temperaturen auBBerhalb des angegebenen Temperaturbereichs aussetzen;
die Batterie nicht verbrennen.

- Die Zellen nicht zerdriicken, durchstechen oder 6ffnen; Batteriepack nicht auseinander-
bauen.

- Kein SchweiBBen oder Léten am Gehause der Batterie.

- Die Fullung nicht mit Wasser in Beriihrung bringen.

Fir Lithium-Batterien ist maBgeblich die 12. revidierte Fassung der ,Empfehlungen der
Vereinten Nationen Uiber die Beférderung geféhrlicher Guter (UN-Dokument ST/SG/AC. 10-
1/Rev. 12 — United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods). UN
Nr. 3091 Klasse 9 behandelt mit oder in einem Betriebsmittel verpackte Lithium-Batterien.
UN Nr. 3090 Klasse 9 behandelt den Transport von Batterien allein.

Bei der Beférderung von Lithium-Batterien sind daher folgende, grundlegende Sicherheits-
mafBnahmen zu beachten:

Transport nur in spezieller Verpackung mit speziellen Beschriftungen und Beférderungs-
papieren.

Bei der Handhabung, beim Transport und der Verpackung ist Vorsicht geboten, um ein
KurzschlieBen der Batterien zu vermeiden.

Die Bruttomasse der Verpackung ist je nach Transportart beschrankt. Im Allgemeinen ist
eine Bruttomasse unter 5 kg fur alle Transportarten akzeptierbar.

Nehmen Sie die Batterie aus dem Messumformer heraus, bevor Sie den Durchflussmesser
fur eine Wartung oder einen Gewéhrleistungsanspruch an Siemens zuriicksenden.

SFIDK.PS.022.Q3.03 5



Beschreibung 3

3.1

3.2

Produktbeschreibung

Der 2-Pfad Ultraschall-Durchflussmesser SITRANS FUS380 kann batterie- oder netzbetrieben
werden. Eristfir die Durchflussmessung in wasserfilhrenden Fernwarmeanlagen, Ortsnetzen,
Nebenstationen, Kiihlwasseranlagen und allgemeinen Applikationen der Wasserwirtschaft
(z. B. Abwasserbehandlung) ausgelegt.

SITRANS FUS Durchflussmesser sind in den folgenden Versionen verfligbar:
e FUS380: Universeller Durchflussmesser mit wahlbaren Einstellungen.

e FUE380: Bauartzugelassener Durchflussmesser fur die Durchflussmessung in Warme-
systemen.
SITRANS FUE380 ist zugelassen entsprechend der Warmezahlernorm EN
1434 Klasse 2 und OIML R 75 Klasse 2.
Je nach Auswahl der Durchflussmesser-Einstellung bei der Bestellung kann
der FUE380 als ,neutral“ markiert sein oder eine landerspezifische
Zulassungskennzeichnung besitzen.

Die SITRANS FUS380 und FUE380 Durchflussmesser sind in kompakter oder getrennter
Ausfihrung verfligbar. Der elektrische Anschluss und die Bedienung sind fiir beide Ausfiihrungen
identisch.

Der maximal zuléssige Abstand zwischen Messaufnehmer und Messumformer betragt 30 m.

Beim FUS380 sind die Parameter und der Impulsausgang werkseingestellt und durch
Softwareverriegelung geschiitzt. Zur Anderung der Parameter ist ein Softwaretool erforderlich.

Beim FUE380 sind messtechnische Parameter und der Impulsausgang werkseingestellt und
durch Hardwareverriegelung und Versiegelung geschiitzt, um Manipulationen zu verhindern.

Beim Einbau sind keine Einstellungen erforderlich, da alle Parameter werkseitig eingestellt sind
(Plug-and-Play).

Maximale Temperatur Kompaktausfihrung: 120 °C (248 °F).
Maximale Temperatur getrennte Ausfiihrung: 200 °C (392 °F).

Service

Um Fehler zu lokalisieren und zu diagnostizieren, steht ein Softwaretool zur Diagnose und
Neuprogrammierung der Ausgénge zur Verfligung.

Fehlerinformationen erscheinen auf der Anzeige. Die Fehler werden im Speicher abgelegt und
kénnen Uber die Infrarot Kommunikationsschnittstelle abgerufen werden.

(Software zur Diagnose und Einstellung von Parametern erhalten Sie von Siemens Automation
and Drives, Process Instrumentation and Analytics).

SFIDK.PS.022.Q3.03



Installation 4

4.1 Einbau des Messaufnehmers kompakte/getrennte Ausfiihrung

Gerade Einlasse vor dem Durchflussmesser

Zur Erzielung der bestmdglichen Leistung muissen Ein- und Ausléasse vor und hinter dem
Durchflussmesser gerade sein.

Zwischen dem Durchflussmesser und den Pumpen und Ventilen muss ein Mindestabstand
eingehalten werden.

AuBerdem muss der Durchflussmesserin Bezug auf Flansche und Dichtungen mittigangeordnet
werden.

Der Durchflussmesser sollte an einem tiefen Punkt angebracht werden, um Luftansammlungen
an den Signalwandlern im Durchflussmesser zu vermeiden.

Der Einbauortin der Rohrleitungist so zu wéhlen, dass die Einlaufstrecke zum Durchflussmesser
einen geraden Verlauf hat (siehe unten).

Einzelkrimmung l

1 x 90° Kriimmer
L2: Min. 10 x Rohrdurchmesser
L1: 3 x Rohrdurchmesser

87H63.10

Zwei ~N
Kriimmungen

2 x 90° Krimmer auf derselben Ebene
L2: Min. 10 x Rohrdurchmesser
L1: 3 x Rohrdurchmesser

87H64.10

SFIDK.PS.022.Q3.03 7



Drei
Kriimmungen

3 x 90° Krimmer auf zwei Ebenen
L2: Min. 20 x Rohrdurchmesser
L1: 3 x Rohrdurchmesser

87H65.10

Ventile und Pumpen
Ventile

L2: Min. 10 x Rohrdurchmesser, vollstédndig
gedffnetes Ventil
L1: 3 x Rohrdurchmesser

Pumpen:
L2: Min. 20 x Rohrdurchmesser
L1: 3 x Rohrdurchmesser

87H66.10

Vorsichts-
maBnahmen

-

Vermeiden Sie den Einbau am héchsten
Punkt im Rohrleitungssystem, da sich sonst
Luftblasen im Durchflussmesser ansammeln
kénnten.

Vermeiden Sie den Einbau in Rohren mit
freiem Auslass hinter dem Durchflussmesser.
Fur das Durchflussteil ist eine waagrechte
oder senkrechte Einbaulage mdglich.

¥

Hinweis:

Um die Lebensdauer des Lithium Thionyl
Chlorid Batteriepacks zu optimieren,
empfiehlt Siemens, den Messumformer in
Senkrechtlage einzubauen.

87H03.10
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4.2 Einbau des Messumformers kompakte/getrennte Ausfiihrung

> B

4.2.1 Allgemeine Hinweise
Der Messumformer ist getrennt verpackt und kann direkt in das Grundteil eingesteckt werden.

Der SITRANS FUS380 kann netz- oder batteriebetrieben sein. Zur Bestimmung der
Spannungsquelle des Durchflussmessers beziehen Sie sich auf das Typenschild oder den
Produktcode.

Wichtig:
Eine batteriebetriebene Ausfuhrung kann nicht zusatzlich mit Netzspannung versorgt werden,
da in diesem Messumformertyp keine Schaltkreise fir Netzspannung installiert sind.

Bei kompakten Ausfuhrungen sind alle Signalwandler-Kabel bereits werkseitig montiert.

Die Montage der Ausgangskabel ist fur beide Ausfiihrungen (kompakt und getrennt) identisch.

4.2.2 Isolierung

Beide Ausfihrungen kénnen isoliert werden.

Siemens empfiehlt, den Messaufnehmer in der Kompaktausfiihrung immer zu isolieren, um
eine Hitzelbertragung an den Messumformer zu vermeiden. Diese Empfehlung gilt sowohl fur
die batterie- als auch die netzbetriebene Ausfiihrung.

4.2.3 Netzbetriebene Ausfihrung

Die netzbetriebene Ausfihrung kann jederzeit mit einem Batteriepack nachgerustet werden.
Bei Spannungsausfall Gibernimmt die Batterie die Spannungsversorgung des Gerats.
Die Batterie ist nicht wiederaufladbar. Sie muss alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

Bei Lieferung kann der Messumformer mit einem Batteriepack vormontiert sein. Andernfalls
muss das Batteriepack vor Verwendung installiert werden. (Siehe Abschnitt,,Batteriebetriebene
Ausflihrung®.)

Hinweis:

Der Batteriestecker ist bei Lieferung nicht an die Steckerbuchse angeschlossen. Um die
Spannungsversorgung durch die Pufferbatterie zu aktivieren, muss dieser Anschluss
vorgenommen werden. Weitere Angaben finden Sie unter ,Batteriebetriebene Ausfiihrung*.

4.2.4 Anschlusszeichnung fiir Netzversorgung, Impulsausgang

Schalten Sie die Netzversorgung immer ab, bevor Sie den Aufsatz des Messumformers
abnehmen (nur bei netzbetriebenen Geréaten).

Wichtig:
Der Kabelbinder muss entsprechend der Zeichnung an der Leiterplatte befestigt werden.

SFIDK.PS.022.Q3.03 9



Aufsatz der Anschlussplatte
Netzbetriebene Geréate: Anschlussterminal L1, N, Anschlussterminal @
Spannung: AC 87V .... AC 250 V

Interner Anschluss

Aufsatz der Anschlussplatte

56
D| 57
0| 66
D] 67

Externer Anschluss
Anschlussvariante

Positive Logik
Passiver Ausgang — v

Offener Drain ov

-Abschirmung: 4 1< 50mA

V = 35VDC
R
Negative Logik -

M
ov

. V £ 35VDC
/\ Kabelbinder resoma] R
+ Signal

Schutzerdung

In netzbetriebenen Geraten muss die Schutzerde
/ Erdungskabel Uber den Stecker mit der PE-Klemme @ auf
der Leiterplatte verbunden werden.

87H18.11

Die Ruckseite der Leiterplatte nicht berihren.

4.2.5 Netzbetriebene Ausfiihrung mit Pufferbatterie

Wenn der SITRANS FUS380 netzbetrieben wird, kann eine Batterie als Netzausfallschutz
verwendet werden, um bei Spannungsausfall einen kontinuierlichen Betrieb zu gewahrleisten.
Je nach Dauer und Haufigkeit der Spannungsausfalle hat die Batterie eine Lebensdauer von
mindestens 6 Jahren (eine Batterie). (Im Durchschnitt: ein Spannungsausfall (von 1 Stunde) pro
Tag fir mindestens 6 Jahre).

Priifen Sie, dass das Symbol Netzversorgung auf der Anzeige erscheint, sobald die Installation
beendet ist. Dieses Symbol zeigt eine fehlerfreie Installation an. Bei einem fehlerhaften
Anschluss an die Netzversorgung wird der Durchflussmesser nur durch die Batterie versorgt.
Die Batterie-Lebensdauer ist erheblich kiirzer, wenn die Batterien nicht nur gelegentlich als
Netzausfallschutz, sondern stdndig eingesetzt werden.

10
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4.3 Batteriebetriebene Ausfiihrung

SITRANS FUS380 kann maximal 2 Batterien (3,6 V) aufnehmen.
Ein Batteriepack mit zwei Batterien hat unter normalen Temperaturbedingungen (siehe FI01
Katalog) eine minimale Lebensdauer von 6 Jahren.

Schrauben Sie den Deckel zum Einbau der Batterie ab und fligen Sie das Batteriepack ein.

Stecken Sie die kleine Steckverbindung zwischen die beiden Hauptstecker. Der Draht muss
dabei in dem kleinen Kanal verlegt werden, der vom Stecker zur Batterie fiihrt.

Hinweis:

Siemens empfiehlt, die Batterie alle 5 Jahre zu wechseln.

Jedesmal, wenn eine Batterie eingefligt und angeschlossen wird, fiihrt das Gerét eine
Anlaufroutine aus, siehe Abschnitt ,Betrieb®.

Ein Batteriewechsel hat keinen Einfluss auf den summierten Wert. Summierte Werte kénnen
nur Uber PC Software zurlickgesetzt werden.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

SFIDK.PS.022.Q3.03 11



4.4 Einbau des Messumformers, getrennte Ausfiihrung
4.4.1 Einbau einer Wand-/Rohrhalterung

1. L&sen Sie die 2 Schrauben auf beiden Seiten des Geréats und entfernen Sie den
Messumformer.

2. Montieren Sie die Wandhalterung an einer geeigneten Stelle. Berlicksichtigen Sie dabei die
Lange des Koaxialkabels und einen angemessenen Freiraum fur die Kabeleinfiihrung auf
der Unterseite und zu beiden Seiten.

Abb. 1 vl Abb. 2
%%%% iy

87H01.10

Abb. 3

87H35.10

4.4.2 Anschluss der Signalwandlerkabel

SITRANS FUS380 wird mit 4 getrennten Kabeln geliefert.
Die Kabel kénnen fur alle Signalwandler verwendet werden. (Die Kabel sind nicht an einen
bestimmten Signalwandler gebunden).

Lassen Sie die Anschlussplatte herausschnappen und |6sen Sie das Erdungskabel.

Kabel mit Crimp-Kabelenden sind geeignet.

Schieben Sie die Kabel vorsichtig einzeln von der Unterseite durch die Kabelverschraubung und
gleichen Sie die vier Kabelenden ca. 100 mm vom oberen Rand des Grundteils ab (siehe
Abbildung).

12 SFIDK.PS.022.Q3.03



4.4.3 Anschluss Signalwandler

Kabel 1A und 1B erster Pfad, 1A vorgestellt, 1B nachgestellt.
Kabel 2A und 2B zweiter Pfad, 2A vorgestellt, 2B nachgestellt.

Hinweis:

Die Lange der vier Kabel darf nicht gedndert werden, da sonst die Genauigkeit des Geréats
beeinflusst wird.

4.4.4 Anschlusszeichnung, Boden der Anschlussplatte

Interner Anschluss

87H20.11.10.03

Boden der Anschlussplatte

1A /_‘ 1B
| T
Strémungsrichtung - e l/
\
__)
2A 2B

SFIDK.PS.022.Q3.03 13



Elektrischer Anschluss 5

5.1 Einstellung Impulsausgang A und B

Fuhren Sie das Impulskabel durch die Verschraubung, bevor die Leiterplatte wieder in das
Bodenteil zuriickgeschoben wird.

5.1.1 Voreinstellung Impulsausgang fiir Energierechner Typ SITRANS
FUE950

Ausgang A, Klemmen 56/57:
Die Impulsfrequenz kann auf dem seitlichen Etikett des Transmitters abgelesen werden und

muss mit der Einstellung auf dem Energierechner tibereinstimmen.

Werkseinstellungen SITRANS FUE380. (Impulsbreite 5 ms).

DN Impulseinstellung (Liter/Impuls)
100 2,5
125 2,5
150 10
200 10
250 10
300 50
350 50
400 50
500 100
600 100
700 100
800 100
900 100

Ausgang B, Klemmen 66/67:
SITRANS FUS380 und FUE380

Voreinstellung fiir Alarmgebung.

Beispiel: Wenn Pfad 1 nicht misst, erscheint ein ,,Warndreieck”auf der Anzeige. Der Fehlercode
»F1“ erscheint im Anzeigemeni 4 und die Relaisausgange schalten auf ,aus®.

Alarmausgang | Ein
_‘—‘ l—l Aus

A A Ao

_'7‘ |—| Fehler
Alarmzustand l Kein Fehler

87L37.11.11.03

14 SFIDK.PS.022.Q3.03



5.2

Anschlusszeichnung fir Anschluss an Energierechner
Typ SITRANS FUE950

Anschlusszeichnung fiir Anschluss an Energierechner Typ SITRANS FUE950

87H69.11.10.03

" 56
-

SITRANS FUE950
\ 66 ENERGIERECHNER
67

87 -250V AC

Batterie

Max. Abstand zwischen dem Energierechner SITRANS FUE950 und SITRANS FUE380 =20 m.

Wichtig:
Der Impulsausgang vom Durchflussmesser muss der Einstellung des Impulseingangs
auf dem Energierechner entsprechen.

SFIDK.PS.022.Q3.03
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Betrieb

6.1 Bedienung des Durchflussmessers liber Tastatur und Anzeige

Nach dem Einbau neuer Batterien istderinterne Z&hler zur Energieberechnung fiir eine korrekte
Anzeige der Energieleistung zuriickzusetzen.

Wenn die neuen Batterien installiert sind, startet der Durchflussmesser sein Anlaufprogramm.
Zuerst wird die aktuelle Softwareversion angezeigt. Dann erscheint die Meldung ,reset.bat”.
Driicken Sie die Taste innerhalb von zehn Sekunden, um den internen Z&hler zurlickzusetzen.
Wenn der interne Z&ahler zuriickgesetzt ist, zeigt das Batteriesymbol ,voll* an.

Dricken Sie die Taste innerhalb von 6 Sekunden. Die Meldung ,accept” erscheint, der interne
Zahler wird zurtickgesetzt und das Batteriesymbol zeigt ,voll* an.

Das Bedienfeld des Messumformers umfasst eine einzelne Taste und eine Digitalanzeige fir
einen optimalen Dialog.

Taste
Die Taste ermdglicht, auf den n&chsten Index und zugehérige Daten zuzugreifen.

Abb- 1 Abb' 2 Alarm Batteriezustand 3
Zustand | 0 5 §
— g ST m :
o : wese | DEHEAGHAE] wom
VERSION H
index & Mena | FE
10 sec. Inlex
e >

ceseente | %\\

6 sec.

Y
— Kein Riicksetzen
m
lqg 7&3] Riicksetzen Batterie-Betriebszeit
Il
i

|
R

8-stellige Anzeige

Infrarot Kommunikationsschnittstelle

Einzelne Bedientaste
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Anwendermenu

Menii 1
Volumendurchfluss Zahler 1.
Batteriesymbol zeigt voll an.

Meni 2 (nur FUS380)

Volumendurchfluss Zahler 2 (werkseingestellt fir
Ruickstrom).

Negative Werte zeigen eine Ruckstrombe-
rechnung an.

Menii 3
Aktuelle Durchflussmenge.
Negative Werte zeigen einen Rickstrom an.

Meni 4
Fehlerinformation.
Jeder Code steht fiir einen bestimmten Fehler.

F Kein Fehler (normale Anzeige)
F1 Keine Messung an Pfad 1

F2 Keine Messung an Pfad 2

F3 Interner Fehler

F4 Interner Fehler

F5 Batterie schwach

F6 Max. Durchfluss Uberschritten
F7 Impulsfrequenz Ausgang A
Uberschritten

F8 Impulsfrequenz Ausgang B
Uberschritten

Kombinierte Fehlercodes:
F12 entspricht dem gleichzeitigen Auftreten von
F1 und F2: Keine Messung an Pfad 1 und 2.

Test Anzeige

Prafung aller Segmente.

Die Anzeige schaltet zwischen: alle Segmente
ein/aus.

- 3
4983 "

87HB0.11

87L34.11

87H55.10

B8 AN G-k >

BERERART])
38 ]

87H68.10
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6.3

Hinweissymbole

Die Zustandssymbole zeigen den aktuellen
Zustand wichtiger Elemente des Durchfluss-
messers.

Das Warnsymbol erscheint, wenn die Ultraschall-
Messaufnehmer nicht messen oder wenn ein
Fehler geméBi Menu 4 vorliegt.

Das Warnsymbol verschwindet, sobald das
Problem geldst wird.

Das Symbol Netzversorgung erscheint, wenn der
Messumformer an die Netzversorgung ange-
schlossen ist.

Zur Anzeige der Batterieladung gibt es zwei
Symbole. Das Symbol ,Batterie voll“ stellt eine
Batterieladung dar, die sich iber der Warngrenze
befindet (6-Stunden-Zahler).

Das Symbol ,Batterie schwach” steht fiir eine
Batterieladung unterhalb der Warngrenze; die
Batterie sollte ersetzt werden. Dies bedeutet
lediglich, dass die Batterieladung unter einer
bestimmten Grenze, nichtaber gleich Nullist. Der
Durchfluss wird bei Erscheinen des Symbols
,Batterie schwach’ ununterbrochen gemessen,
bis die Batterie vollkommen geleert ist.

Netz- Batterie-
Alarm versorgung zustand

NG =

87H58.11.10.03

i
87H49.10

[
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Fehlersuche

7.1

Alarmcode
Alarmcode Fehler Behebung
Leere Anzeige Batteriestecker nicht angeschlossen Durchflussmesser-Ausfihrung prufen.
oder Batterie leer, Netzversorgung Batteriebetriebene Ausfiihrung kann nicht
unterbrochen netzversorgt werden
Batteriebetriebene Ausfuhrung: Batteriepack
ersetzen
F1 Keine Messung an Pfad 1 Kein Wasser im oberen Teil des Rohrs und/oder
(oberer Pfad) Kabel oder Signalwandler fiir 1A oder 1B defekt
F2 Keine Messung an Pfad 2 Kein Wasser im unteren Teil des Rohrs und/oder
(unterer Pfad) Kabel oder Signalwandler fir 2A oder 2B defekt
F3 Interner Softwarefehler Hersteller kontaktieren
F4 Interner Softwarefehler Hersteller kontaktieren
F5 Batterieladung unterhalb festge- Batteriepack ersetzen
legter Grenze
F6 Durchfluss Uiberschreitet vorein- Wasserdurchfluss im Rohr zu schnell
gestellte Durchflussmenge in Einheit
(max. Geschw. 10 m/s)
F7 Impulsausgang A Uberschritten Impulsausgang Uberschreitet 100 Hz
F8 Impulsausgang B Uberschritten Impulsausgang Uberschreitet 100 Hz
Beispiel:
In der Anzeige erscheint der Fehlercode F12. Dies steht fur eine Kombination der Fehlercodes
F1 und F2.
Diagnose:

Kein Wasser im Rohr, oder defekte Kabel Pfad 1 und 2, oder defekte Signalwandler.

SFIDK.PS.022.Q3.03
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8

Versiegelung

Versiegelung des SITRANS FUS380 und FUE380 durch den Bediener

8.1

Messumformer

8.2

Messaufnehmer

Siegel fir eichpflichtigen Verkehr

Messumformer
Eichplombe unter dem Rahmen

]

40
y

Eichplombe auf Unterseite des Messumformers

SFIDK.PS.022.Q3.03
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Technische Daten

9.1

Technische Daten SITRANS FUS380

Beschreibung

Technische Daten

Messumformer

Gehause IP67 geméan EN 60529 und DIN 40050

Umgebungstemperatur 0 °C ...60 °C (32 °F.... 140 °F)

Lagertemperatur —-35 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)

Installation Kabel max. 5, 10, 20, 30 m (16,4, 33, 65, 90 ft) vom Messaufnehmer

Mechanische Schwingungen

2 g, 1...800 Hz sinusférmig in alle Richtungen geman IEC 68-2-6

Konstruktiver Aufbau

Glasfaserverstarktes Polyamid

Versorgungsspannung Ersetzbares Batteriepack 3,6 V LiSOCI (Lithium Thionyl Chlorid)
Lebensdauer der Batterie 6 Jahre bei Betriebstemperatur von 60 °C (140 °F)
Anzeige 8-stellige Anzeige fir Information, Index und Symbole flr Zustandsinformation

Bedientaste

Eine Bedientaste zum Umschalten zwischen Anzeigedaten

Messfunktion

0,5 Hz batteriebetrieben oder 20 Hz netzbetrieben

Kommunikation

IrDA

Digitalausgang

Zwei passive, galvanisch getrennte, offene Drain-MOS Ausgénge A und B

Max. +35 V, 50 mA

Impulsausgang A

Voreinstellung: Impulsausgang bei Vorwértsfluss

Impulsausgang B

Voreinstellung: Alarm bei vorliegendem Fehler

Impulsbreite

5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms

Volumeneinheiten

FUE380: m3

FUS380: Voreingestellt bei Bestellung (Vorgabe)

Durchflusseinheiten

FUE380: m3/h (Vorgabe)

FUS380: Voreingestellt bei Bestellung

Alarmcodes Messung an Pfad 1, 2, interner Fehler, Batterie schwach,
Durchfluss Uberschritten, Frequenz Impulsausgang Uberschritten

Kabelldnge Max. 30 Meter zwischen Messumformer und Rohr

EMV Stoérausstrahlung EN 61000-6-4
Storfestigkeit EN 61000-6-2

Gewicht Messumformer: 1,5 kg (3 Ib)

Messaufnehmer

Rohraufbau 2-Pfad Messaufnehmer mit Flanschen und integrierten Signal-

wandlern, werkseitig nasskalibriert

Nennweite geschweil3te Ausfiihrung

DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800

Druckstufe

PN 16, PN 25, PN 40, EN 1092-1

Werkstoff Rohr

Kohlenstoffstahl EN1.0345 / p235GH

Signalwandleraufbau

Integrierte Ausfiihrung, auf Rohr aufgeschweif3t

Signalwandlerwerkstoff

Edelstahl AISI316 (W.-Nr. 1.4401)

Messstofftemperatur

Max. 200 °C (392 °F)

SFIDK.PS.022.Q3.03
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9.2 MaBzeichnungen
Messumformer IP67/NEMA 4X/6, Wandmontage
71(2.8) [=— T
i | TN
il [ [ N
28 (0.3) 1 ~:::J’”t ’g Ve \[ \\§
212 (0.5) : (] E‘\‘;; g § 2 ‘g “‘ ‘1
8 (0.3) | \:LJ:m\ ﬁ = §§ | {\
U J ! I <
13 (0.5) e =1
=
190 (7.45) ?FWO (6.69) —»
9.2.1 RohrmaBe
Nenn- PN 16 PN 25 PN 40
weite | L Gewicht |L Gewicht| L Gewicht| A1 D D1 Hebedse
DN |mm kg mm kg mm kg mm | mm | mm
100 | 350+0-2 20 - - 350+0-3 16,5 361 220 180 Nein
125 | 350+0-2 23 - - 350+0-3 53 374 250 210 Nein
150 | 500+0-3 26 - - 500+0-3 32 388 | 285 | 240 Ja
200 | 500+0-3 38 500+0-3 47 500+0-3 55 414 | 340 | 295 Ja
250 | 600+0-3 60 600+0-3 76 600+0-3 91 440 | 405 | 355 Ja
300 |500+0-3 66 500+0-3 81 - - 466 | 460 410 Ja
350 |550+0-3 94 550+0-3 121 - - - - - -
400 |550+0-3 124 550+0-3 153 - - 507 | 580 | 525 Ja
500 |625+0-3 190 625+0-3 244 - - 558 | 715 | 650 Ja
600 |750+0-3 303 750+0-3 365 - - 609 | 840 | 770 Ja
700 | 875+0-3 361 875+0-3 552 - - 660 910 840 Ja
800 | 1000+0-3 494 1000+0-3 770 - - 710 1025 | 950 Ja
Geuwicht Elektronik 1,5 kg (3,3 Ib) - Bedeutet nicht verfligbar
Nenn- PN 16 PN 25 PN 40
weite | L Gewicht |L Gewicht| L Gewicht| A1 D D1 Hebeodse
inch | inch Ib inch Ib inch Ib inch | inch | inch
4 13,77+0-0,08 |44 13,77+0-0,12 |36 14,21 | 8,66 | 7,09 Nein
5 13,77+0-0,08 |50 - 13,77+0-0,12 14,72 | 9,84 | 8,27 Nein
6 19,68+0-0,12 |57 - 19,68+0-0,12 |71 15,28 | 11,22 | 9,45 Ja
8 19,68+0-0,12 |84 19,68+0-0,12 | 104 19,68+0-0,12 |121 16,30 | 13,39 | 11,61 Ja
10 23,62+0-0,12 [132 23,62+0-0,12 | 168 23,62+0-0,12 [201 17,32 | 15,94 | 13,98 Ja
12 19,68+0-0,12 [146 19,68+0-0,12 | 179 18,35 | 18,11 | 16,14 Ja
14 21,65+0-0,12 |207 21,65+0-0,12 | 267 - - - -
16 21,65+0-0,12 |273 21,65+0-0,12 |337 19,96 | 22,83 | 20,67 Ja
20 24,61+0-3 419 24,61+0-3 538 21,97 | 28,15 | 25,59 Ja
24 29,53+0-0,12 |668 29,53+0-0,12 | 805 23,98 | 33,07 | 30,31 Ja
28 34,45+0-0,12 |796 34,4540-0,12 [1217 - - 25,98 | 35,83 | 33,07 Ja
32 39,37+0-0,12 |1089 39,37+0-0,12 1698 27,95 | 40,35 | 37,40 Ja
Gewicht Elektronik 1,5 kg (3,3 Ib) - Bedeutet nicht verfligbar
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Bestellung 10

10.1 Auswahl und Bestelldaten

Bestell-Nr. Kurzangabe Bestell-Nr. Kurzangabe
Durchflussmesser SITRANS FUS380 7ME3400 - Durchflussmesser SITRANS FUS380 7ME3400 -
(Standard) (Standard)
Durchflussmesser SITRANS FUE380 7ME3410- Durchflussmesser SITRANS FUE380 7ME3410-
(bauartzugelassen) (bauartzugelassen)
CITTTTT-TTTT] T 11 CITTTI-TTT 11 1T 11
SITRANS FUS380 (Standard) 7ME3400 SITRANS FUE380 (bauartzulassung)
7ME3410
Durchmesser Qp [m3h] Qs [m3h] Durchmesser Qp [m3h] Qs [m3h]
DN 100/ 4" 60 60 1N DN 300/ 12" 560" 1120 2P
DN 100/ 4" 60 180 1Q DN 300/ 12" 560" 1560 2Q
DN 100/ 4" 120 240 1R DN 300/ 12" 11202) 1560 2R
DN 125/5" 100 100 18 DN 350/ 14" 750" 1500 2T
DN 125/5" 100 280 1U DN 350/ 14" 7501 2100 2U
DN 125/ 5" 200 400 1V DN 350/ 14" 15002) 2100 2V
DN 150/ 6" 150 150 2A DN 400/ 16" 950" 1900 3B
DN 150/ 6" 150 420 2C DN 400/ 16" 950" 2660 3C
DN 150/ 6" 300 560 2D DN 400/ 16" 19002 2660 3D
DN 200/ 8" 250 250 2E DN 500 / 20" 14751 2950 3 K
DN 200/ 8" 250 700 2G DN 500 / 20" 14751 4130 3L
DN 200/ 8" 500 900 2H DN 500 / 20" 29502 4130 3mM
DN 250/ 10" 400 400 2J DN 600 / 24" 21501 4300 3T
DN 250/10" 400 1120 2L DN 600 /24" 21501 6020 3u
DN 250/ 10" 800 1400 2M DN 600 / 24" 43002 6020 3V
DN 300/ 12" 560 560 2N DN 700 / 28" 29001 5800 4F
DN 300/ 12" 560 1560 2Q DN 700 / 28" 29001 8120 4G
DN 300/ 12" 1120 2100 2R DN 700 / 28" 58002) 8120 4H
DN 350/ 14" 750 750 2S DN 800 / 32" 380071 7600 4P
DN 350/ 14" 750 2100 2U DN 800 / 32" 38001 10640 4Q
DN 350/ 14" 1500 2800 2v DN 800 / 32" 76002) 10640 4R
Bm 388 ; 12 ggg gggo g é Flanschausfiihrung und Druckstufe
DN 400/16" 1900 3600 3D ohne Rohr (nur FUS080)
DN 500 /20" 1475 1475 34 EN 1092-1 A
DN500/20" 1475 4130 3L PN 16 (DN 100 ... 800) ¢
DN 500 /20" 2950 5500 3M PN 25 (DN 200 ... 800) D
PN 40 (DN 100 ... 250) E
DN 600 / 24" 2150 2150 3s
DN 600 / 24" 2150 6020 3U Kompakte / getrennte Ausfiihrung
DN 600 / 24" 4300 8000 3v Kompaktausfiihrung, max. 120 °C (248 °F) 0
DN 700 / 28" 2900 2900 4E Getrennte Ausfiihrung, max. 200 °C (392 °F)
DN 700 / 28" 2900 8120 141G 5m (16,4 ft) 2
DN 700 / 28" 5800 10800 4H 10 m (32,8 ft) 3
DN 800 / 32" 3800 3800 4N 28 2 gggg Ig g
DN 800 / 32" 3800 10640 41Q ’
DN 800/ 32 7600 14200 AR Zulassungen / Impulsausgang
Ohne Zulassung (neutral)
?ll\;lrgzﬁl’:ﬁ FUE380 (bauartzugelassen) Impulsausgang, wahlbar 0
Durchmesser Qp [m3/h] Qs [m3/h] Nur FUE380
DN 100 / 4" 601" 120 1P Mit Zulassungskennzeichnung
DN 100/ 4" 60" 180 1Q Impulsausgang, wahlbar 1
DN 100/ 4" 1202 180 1R .
Mit Zulassungskennzeichnung und Siegel
DN 125 /5" 100" 200 1T Impulsausgang, wahlbar 2
DN 125/5" 100" 280 1U
DN 125/ 5" 2002 280 1V Ohne Zulassung (neutral). Impulsausgang,
voreingestellt, fir FUE950 Warmeenergierechner 3
DN 150/ 6" 1501 300 2B
DN 150/ 6" 150" 420 2C Mit Zulassungskennzeichnung
DN 150/ 6" 3002) 420 2D Impulsausgang, voreingestellt, fur FUE950 4
DN 200 / 8" 2501) 500 oF Warmeenergierechner
DN 200/ 8" 2501 700 2G Mit Zulassungskennzeichnung und Siegel
DN 200/ 8" 5002) 700 2H Impulsausgang, voreingestellt, fir FUE950 5
DN 250 / 10" 4001 800 2K Warmeenergierechner
DN 250/10" 400" 1120 2L 1) EN 1434 Referenzwert
DN 250 /10" 8002 1120 2M 2) OIML R75 Referenzwert
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Bestell-Nr. Kurzangabe  Zusétzliche Angaben Kurzangabe
Durchflussmesser SITRANS FUS380 7ME3400 - Bestellnummer mit ,-Z* ergdnzen und Kurzangabe
(Standard) und ggf. Klartext hinzufligen
Durchflussmesser SITRANS FUE380 7ME3410- Kalibrierung / Verifizierung
(bauartzugelassen)
LITTTI=TTTT] [TT]  Kalibrierung 2 x 3 Punkte.
. Max. Durchfluss 50 ... 250 m%h je nach Nennweite D10
Impulswertigkeit
1 I/impuls 2 Kalibrierung 2 x 3 Punkte.
2,5 /impuls 3 Max. Durchfluss 250 ... 1300 m%h je nach Nennweite D11
(DN 100, DN 125 SITRANS FUE950)
10 I/impuls 4 Kalibrierung 2 x 3 Punkte. " .
(DN 150...DN 250 SITRANS FUE950) Max. Durchfluss 140 ... 4200 m®h e nach Nennweite D12
50 I/lmpuls 5 . . o
(DN 300...DN 400 SITRANS FUE950) Akkreditierte Siemens ISO/IEGC 17025 Kallbrleruf:]g.
100 Vimpuls 6 Max. Durchfluss 50 ... 250 m%h je nach Nennweite D20
(DN 500...DN 800 SITRANS FUE950) . ) o
Akkreditierte Siemens ISO/IEC 17025 Kalibrierung.
250 I/Impuls 7 Max. Durchfluss 250 ... 1300 m%h je nach Nennweite D21
1 m3/Impuls 8
Akkreditierte Siemens ISO/IEC 17025 Kalibrierung.
g‘ls/lx:g‘u’fgls g ngg Max. Durchfluss 1400 ... 4200 m%h je nach Nennweite D22
25 l/Impuls 9 NOD
500 Vimpuls 9 NOE Materialpriifzeugnis
2,5 m3/Impuls 9 NOF EN 10204-3.1.B F10
3 | N
5 m3/Impuls 9 0G Tag-Schild
10 m3/Impuls 9 NOH Aus Edelstahl mit 12 mm ZeichengréBe, max. 15
25 m3/Impuls 9 NOJ Zeichen (Klartext angeben) Y17
50 m3/Impuls 9 NOK
Aus Kunststoff, selbstklebend, mit 8 mm
100 m3/Impuls 9 NOL ; S -
250 m3/Impuls 9 NOM ZeichengroéBe, max. 15 Zeichen (Klartext angeben) Y18
500 m3/Impuls 9 NON
1000 m3/Impuls 9 NOP
Messumformer SITRANS FUS080/FUE080 MLFB Beispiel
IP67/NEMA 4X/6, 115 ... 230 V AC B Der Kunde benétigt einen Durchflussmesser fur eichamtlichen Verkehr:
IP67/NEMA 4X/6 (3,6 V batteriebetrieben) D . g;é?%\/glr\;ii, Kompaktversion (Messstofftemperatur max. 120 °C),
IP67/NEMA 4X/6, 115 ... 230 V AC, ¢ Bauartzugelassen gemafn EN 1434, geeicht und versiegelt.
einschl. 3,6 V Batterie als Netzausfallschutz E ¢ Pulsausgang fir Warmeenergiezahler SITRANS FUE950.
IP67/NEMA 4X/6, 3,6 V batteriebetriebene Bestellung
Ausfihrung (keine Batterie mitgeliefert)” G FUE380: 7ME3410-2KD05-4DE2
Landerausfiihrung / Zulassungstyp 2 Beispiel fir zugehdrigen Warmeenergiezahler:
ohne Zulassungskennzelchnung p Warmeenergiezahler: FUE950-03110-0R1CB-10300-DK2-00012
Nur FUE380
Déanemark, EN 1434/OIML R75 E
Russland, EN 1434/0OIML R75 M Unser Produkt-Selektor enthélt jederzeit aktuelle Informationen.
Link zum Produkt-Selektor: www.pia-selector.com
Impulsdauer Einstellung
5 ms (Standard fur SITRANS FUE950) 2
10 ms 3
20 ms 4
50 ms 5
100 ms 6
200 ms 7
500 ms 8

1

Lithium-Batterien unterliegen besonderen Transportbestimmungen gemén
den ,Empfehlungen der Vereinten Nationen tUber die Beférderung
gefahrlicher Gater, UN 3090 und UN 3091“. Um diese Bestimmungen
einzuhalten, sind spezielle Beférderungspapiere erforderlich.

Dadurch kénnen Transportzeit und Kosten beeinflusst werden.

o

Weitere Lander in Vorbereitung
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Zubehor

Beschreibung

Bestell-Nr.

Batteriepack (doppelte D Zelle) 1 St.

FDK-087H2255

Batteriepack (einzelne D Zelle) 1 St.

FDK-087L4201

Batterie, Deckel A5E00694468
PG 13.5 Set fir SITRANS FUE380 FDK-083G0228
PG 13.5 Set fir zwei Koaxialkabel A5E00694500
Kompletter Anschlusskasten, getrennte Ausfiihrung A5E00694509
Kompletter Anschlusskasten, kompakte Ausfiihrung A5E00694660
IrDA Infrarot Schnittstelle FDK-087L4163
IrDA Halterung A5E00695277
Kabelset (4 St.) 5 Meter (PG 13.5 LT) A5E00695476
Kabelset (4 St.) 10 Meter (PG 13.5 LT) A5E00695479
Kabelset (4 St.) 20 Meter (PG 13.5 LT) A5E00695480
Kabelset (4 St.) 30 Meter (PG 13.5 LT) A5E00695483
Kabelset (4 St.) Kompaktausfiihrung (PG 13.5 LT) A5E00695486
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Anhang

11.1 EG-Konformitatserklarung

IEMENS

EC Declaration of Conformity
EG-Konformitédtserkldrung

No. ASE00733799A- 02

Manufacturer: Siemens Flow Instruments A/S
Hersteller:

Address: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg,
Anschrift: DK-Denmark

Product description:  Flow transmitter / Durchfluss meRumformer
Produktbezeichnung  SITRANS FUS080, FUE080, FUE380, FUS380
Type / Typ 7ME340 (standard) and 7ME341 (type approved)

The product described above in the form as delivered is in conformity with the provisions of the
following European Directives:

Das bezeichnete Produkt stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung mit den
Vorschriften folgender Européischer Richtlinien iiberein:

89/336/EEC  Councii Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility.(amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC)

EMC Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten éiber die
elektromagnetische Vertraglichkeit.(gedndert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG).

73/23/EEC Council Directive on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical
equipment designed for use within certain voltage limits. (amended by 93/68/EEC).

LvD Richtlinie des Rates zur Angieichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
{gedndert durch 93/68/EWG)

97/23/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the
Member States concerning pressure equipment.

PED Richtiinie des Européischen Parlaments und des Rates liber Druckgeréte

Nordborg, 17.01.2006

Siemens Flow Instruments A/S W

M. Toennes, R&D Manager\m } M.L.. Thomsen, O Manager /

Name, function signatur ~ Name, function signatur

Name, Funktion Unterschrift ~ Name, Funktion Unterschrift

Annex A is integral part of this declaration.
Anhang A ist integraler Bestandteil dieser Erkldrung.
- This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties.
The safety documentation accompanying the product shalt be considered in detail.
Diese Erktdrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
Page 1/2
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Annex A to the EC Declaration of Conformity
Anhang A zur EG-Konformitétserkldarung

No. A5E00733799A- 02

Fiow transmitter / Durchfluss mefliumformer
SITRANS FUS080, FUE080, FUE380, FUS380
Type / Typ 7ME340 (standard) and 7ME341 (type approved)

Product description:
Produktbezeichnung

Conformity to the Directives indicated on page 1 is assured through the application of the following
standards (depending on versions):
Die Konformitat mit den auf Blatt 1 angefiihrten Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung

folgender Normen (variantenabhéngig):

Direktive Standard / Reference number Edition 7TME340 7ME340
Richtiinie Norm / Referenznummer Ausgabedafum 7ME341 7ME341 7ME345 7ME345
X00GX-XBXX | X-30000¢-XDXX | X-0003X-300¢ | XXX =X
X-0000-XEXK | X200006-XGXX | X-X0XEX-3000C | X-XXX2X-XXXX
89/336/EEC | EN 61326/ Am.A1,Am. A.2 | 1998, 2004 X X X X
73/23EEC 61010 2001 X X
97/23EEC Annex Ili, Module H 1999 X X
Page2/2
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Wir haben den Inhalt dieser Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard-
und Software gepriift. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so
dass wir fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr {ibernehmen. Die Angaben in
dieser Druckschrift werden jedoch regelmaBig tberprift und notwendige Korrekturen sind
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